
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZATORE	/	PROVIDER	

Organizzatore	/	Provider	 La	Giusta	Misura	s.a.s.	di	Aldo	Ponterio	&C.	-	Italy	
Lingua	/	Language	 Italian	-	English	
Area	metrologica	/	Metrological	field	 Settore	elettrico		/		electric	field	
Tipologia	di	prodotto	/	Product	groups	 Strumenti	di	misura		/		Measuring	instruments	
Tipo	di	prova	/	Testing	field	 Taratura		/		Calibration	
Responsabile	ILC	-	contatti	
Coordinator	-	contact	person	

Aldo	Ponterio	328	4931186					https://lagiustamisura.it						info@lagiustamisura.it	

OGGETTO	DEL	CONFRONTO			/			TEST	ITEM	
Campioni/strumenti	
Instruments/measuring	
standards	

Oscillatore	di	riferimento	(10	MHz)	HP58503A	agganciato	al	segnale	GPS;	frequenzimetro	Fluke	
PM6690	fino	a	2,7	GHz	con	base	dei	tempi	fornita	dall’oscillatore	di	riferimento;	generatore	HP	
3325B	fino	a	10	MHz	e	generatore	Agilent	83630	fino	a	20	GHz	entrambi	agganciati	al	segnale	
proveniente		dall’oscillatore	di	riferimento.	Viene	fornita	un’antenna	per	la	ricezione	del	segnale	
GPS	ed	uno	splitter	del	segnale	d’antenna	per	chi	usa	la	propria	antenna	GPS	
Reference	Oscillator	HP58503A	phase-locked	to	the	signal	from	a	GPS	receiver;			
Counter	Stanford	PM6690	max	2,7	GHz	with	the	time	base	from	the	reference	oscillator;	Signal	
generator	Agilent	83630	up	to	20	GHz,	phase-locked	to	the	reference	oscillator	
An	antenna	for	receiving	the	GPS	signal	and	an	antenna	signal	splitter	(for	laboratories	using	their	
own	GPS	antenna)	are	provided.	

Grandezze	/	Quantities	 Frequenza	/	frequency	
Metodo	di	misura:	
Measuring	method	

Confronto	con	campione	di	riferimento	o	lavoro	secondo	le	procedure	in	uso	nel	laboratorio	
Comparison	with	reference	or	working	standards	using	laboratory	procedures		

Valutazione	dei	risultati		
Results	evaluation	

Errore	normalizzato	(En)	
Normalized	error		(En)	

Laboratorio	di	
riferimento	
ed	incertezze	
Reference	Laboratory	
and	uncertainty	
	

Instituto	Nacional	de	Técnica	Aeroespacial	(INTA)	
Oscillatore	/	Oscillator	 	 Misuratore	/	Counter	 	

f	 U	 f	 U	 f	 U	 f	 U	 f	 U	 f	 U	
0,1	Hz	 6,2E-12	 10	kHz	 2,4E-12	 1	GHz	 2,4E-12	 0,1	Hz	 1,0E-06	 1	kHz	 1,2E-11	 100	MHz	 1,1E-11	
1	Hz	 2,4E-12	 100	kHz	 2,4E-12	 10	GHz	 2,4E-12	 0,5	Hz	 2,4E-11	 10	kHz	 1,2E-11	 1	GHz	 2,3E-12	
10	Hz	 2,4E-12	 1	MHz	 2,4E-12	 20	GHz	 2,4E-12	 1	Hz	 2,0E-12	 100	kHz	 2,0E-12	 2,7	GHz	 2,2E-12	
100	Hz	 2,4E-12	 10	MHz	 2,4E-12	 REF.	oscillator	 10	Hz	 1,3E-11	 1	MHz	 2,0E-12	 	 	
1	kHz	 2,4E-12	 100	MHz	 2,4E-12	 10	MHz	 5E-13	 100	Hz	 1,2E-11	 10	MHz	 2,0E-12	 	 	

Campi	di	misura	
Measuring	ranges	

Funzione/function	 Campo	di	misura	/	measuring	range	 condizioni	/	conditions	
oscillatore	di	riferimento	
reference	oscillator	

10	MHz	 agganciato	al	segnale	GPS	
phase-locked	to	the	GPS	

Frequenzimentro	
counter	

Valori	decadici	0,1	Hz	÷	1	GHz	+2,7	GHz	
Decadic	values	from		0,1	Hz	÷1	GHz	+	2,7	GHz	

agganciato	al	segnale	GPS	
phase-locked	to	the	GPS	

Generatore	di	segnali	
Signal	generator	

Valori	decadici	0,1	Hz	÷	20	GHz	+	20	GHz	
Decadic	values		0,1	Hz	÷20	GHz	+	20	GHz	

agganciato	al	segnale	GPS	
phase-locked	to	the	GPS	

PARTECIPANTI	/	PARTICIPANTS	
Destinatari	
Target	group	of	partecipants	

Laboratori	di	taratura	accreditati	o	laboratori	nel	settore	tempo/frequenza	
Accredited	calibration	laboratories	or	laboratories	in	the	field	time/frequency		

Numero	di	partecipanti		
Number	of	participants	

Da	6	a	12	partecipanti	
From	6	to	12	participants	

Durata	
Period	of	activity	

A	seconda	del	numero	di	partecipanti	–	massimo	6	mesi	
Depending	on	the	number	of	participants	–	maximum	6	months	

Data	inizio	attività	
Start	of	activities	

Gennaio	2026	
January	2026	

SPECIFICHE	DI	FORNITURA	/	SERVICE	SPECIFICATION	

Costo	/	Participation	fee	 1400	euro	
Spedizione	/	Shipping	 Spese	non	incluse,	a	carico	del	mittente	/	cost	not	included,	to	be	paid	by	the	sender	
Assicurazione	/	Insurance	 Spese	non	incluse,	a	carico	del	mittente	/	cost	not	included,	to	be	paid	by	the	sender	
Pagamento	/	Payment	 Contestuale	alla	fattura	/	on	invoice	
Modalità	di	adesione	/	How	to	join	 Ricevimento	ordine	prima	dell’inizio	attività	/	Order	receipt	before	starting	activities	

 

Piano	del	confronto	
interlaboratorio	
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